
ブリスター
この中に粉状の
薬が入っています

操作の前にブリスターに穴が開いてないこと
（未使用）を確認してください。

吸入口に向けて息を吐き出さないで
ください。

薬は強く吸いすぎる必要はありません。薬が吸入器に残るようであれば、1、2回
繰り返して吸い込むようにしてください。

このお薬は、湿気に非常に弱いお薬です。
ブリスターに穴を開けるのは、必ず吸入の
直前に行ってください。

この操作でディスクが自動的に回転
して、2つめの吸入準備が完了します。

この薬は1回にブリスター2つの吸入が必要です。

予防の場合は
10日分

カチッと
音がするまで

薬（ディスク）

グリップ
トレー
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